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Instructions d’application étanche 
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1. Protection 
‘A.NGS - Particulate fiter (95% filter efciency 


level effective against particulate aerosols 
{tee of oll. Time use restrictions may apply. 


2. Cautions and limitations 
Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxgen, 
Not for use in atmospheres immediately dangerous tole or health. 
(Do Not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards. 
Fallure to properly use and maintain this product could result in injury or death 
- Al approved respirators shal be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations, 
+ Never substitu, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer. 
«= Roter to users instructions, and/or maintenance manuals fr information on use and maintenance ofthese respirators. 
[NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks 
Special or critical User's instructions and/or specific use imitations apply. Refer to Users Instructions before donning, 
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‘ANOS - Fire contre les particules 

(95 %). Le fitre est efficace contre les aérosols ne 
‘contenant aucune présence d'hulle: des restrictions 
de temps d'utilisation peuvent s ‘applique, 


2. Avertissements et restrictions : 
‘A Ces respiratours ne sont pas congus pour tre utilsés dans un atmosphére contenant m 19.5 % doxygen 
8 Ces resprateurs ne sont pas congus pour ére uilisés dans un atmosphére pouvantprésenter un danger immédiat pou la santé ou pour la wie 
C- Ne pas excéder la concentration maximum d' usage étable par les standards de réglementation, 
J Tout ulistion ou maintenance inapproprige de ce prod pourrait exposerIutitsataur a de sérieuses conséquences, tells que des blessures ou la mort 
‘M ~Tout resprateur spprouvé devra tre sélactonné, appliqué, utlisé et mantenu en accord avec 
les normes stipulées par MSHA, ASHA et autres réglementations. 
~ Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre aucune composante des respirateus. 
Pour toutes configurations du produits, nutliser que les piéces de remplacement exactes tel que spécifié par le manufacturer, 
Pour toutes informations sur la maintenance des respirateus, se réérer aux manuels de maintenance eVou manuel de Iutiisatour 
~ NIOSH n’évaiue pas les masques de type chirurgcal. 
Des instructions de utlisateur spéciales ou critques elou des limitations d'utilisation spécfiques s'appiquent 
Reférez-vous aux instructions de uilsateur avant de Ye mettre 
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NIOSH approved for protection against participate aerosols free of oils. Kasto recommends this respirator for 
use against participate such as flour, iran coal and minerals. 


NIOSH approuve les respirateurs N95 pour protéger contre les aérosols ne contenant aucune présence d'huile, Kosto recommande 
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La souilure du fitrefera accrofre la résistance a la respiration. Pour les travaux dans les endroits soullés, 
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